[bookmark: _Toc110339554]血透血滤机设备维保服务
采购项目需求文件
一、采购清单
	序号
	项目名称
	数量（台）
	品牌
	服务类别
	服务期限
	服务地点

	1
	血透血滤机维保服务
	14
	费森尤斯
	全保
	壹年
	采购人指定地点


[bookmark: _GoBack]设备序列号：SN：9SXA1D78、9SXA1DY7、9SXA1BYS、9SXA1D5Y、2VCAZL95、9SXA1D7W、3VCAOBQM、2VCAZL96、9SXA1D6B、3VCA0BQN、9SXA1D6X、9SXA1C2C、1SXA2L5V、1VSAUX08
二、项目概况
1.项目名称：血透血滤机维保服务。
2.设备品牌：费森尤斯。
3.维保类别:全保，含所有零配件、人工保、人工劳务、差旅、运输、调试、税费等与维保保养所有相关费用，采购人不再支付任何费用；不涵盖设备相关血透及血滤耗材。
4.维保期限：壹年。


响应偏离表
	技术要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	按照国家及行业的有关规定及监管部门要求提供维保服务，严格执行血液净化标准操作规程（2021版）。
	
	

	2
	成交供应商须提供以下但不仅限于下列所列服务：
	
	

	2.1
	提供设备安全检查。
	
	

	2.2
	提供维保设备质量、运行状态检查等服务。
	
	

	2.3
	提供维保设备保养及维护保养报告。
	
	

	3
	预防性保养：
	
	

	3.1
	按照生产厂家标准，维保透析机每月进行1次的调校，以保证设备处于最佳运行状态，并做好维护记录。
	
	

	3.2
	每年至少2次全面技术维护，最后一次设备全面技术维护需在维保期结束前1周内进行，并提供设备维护保养、设备状态评估报告。
	
	

	4
	维保期内提供免费维修、零配件更换和维修劳务等各项服务，保证设备正常使用。
	
	

	5
	设备故障排除后，工作性能指标达到该设备生产厂家提供性能指标。
	
	

	6
	成交供应商全年365天（含节假日）提供维修服务，以保证设备的正常运行。要求一般性故障维修须在2小时内完成，重大故障维修须在3个工作日内完成，不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间，完成后提供设备检查和维修报告,如果故障3天没有修复，医院可以和第三方联系或请厂商直接维修，费用由成交供应商全部承担。
	
	

	注：以上服务内容及要求各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。




	商务要求

	
	
	响应
	偏离

	1
	服务内容
	
	

	1.1
	服务内容应包含维修服务全部材料、配件、人工、机械、存储、运输、保险、劳保、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。
	
	

	1.2
	供应商所提供的服务及货物须保证符合国家标准，且符合行业安全操作。
	
	

	1.3
	供应商对维护服务所涉及的知识产权问题负责。
	
	

	2
	供应商提供的故障维修服务维保期内不限次数。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。验收合格、服务期满无异议后按医院的支付流程支付维保费用并向乙方无息退还履约保证金。
	
	

	4
	验收：每次维修服务由成交供应商填写维修服务报告单并由采购单位使用科室签字确认。
	
	

	5
	因维保不及时造成停机，影响正常使用，每次按400元/日予处罚扣款。
	
	

	注：以上商务条款各项内容必须满足或优于，否则视为无效响应，取消报价资格。
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